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1. Предисловие

] . П редисловие

1.1. Н азнач ен ие и п о казан и я  для  прим енен ия  

Офтальмология (офтальмохирургия).

Система офтальмологическая микрохирургическая Стелларис Элит (Stellaris Elite), в 
вариантах исполнения, с принадлежностями:

1. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite Vision Enhancement 
System для переднего отрезка глаза.

Система офтальмологическая микрохирургическая предназначена для эмульсификации и 
удаления катаракт, витрэктомии переднего сегментов глаза. Система предназначена для 
применения в хирургии переднего сегмента. В системе предусмотрены необходимые средства 
для проведения факофрагментации (коаксиальной или бимануальной), ирригации/аспирации, 
биполярной диатермии, передней витрэктомии.

2. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite PC Vision Enhancement 
System без эндолазера для переднего и заднего отрезков глаза.

Система офтальмологическая микрохирургическая предназначена для эмульсификации и 
удаления катаракт, витрэктомии переднего и заднего сегментов глаза. Система предназначена 
для применения как в хирургии переднего сегмента, так и в хирургии заднего сегмента. В 
системе предусмотрены необходимые средства для проведения факофрагментации 
(коаксиальной или бимануальной), ирригации/аспирации, биполярной диатермии, 
витрэктомии, инъекции/удаления вязкой жидкости и обмена воздуха/жидкости.

3. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite PC Vision Enhancement 
System для переднего и заднего отрезков глаза с эндолазером.

Система офтальмологическая микрохирургическая предназначена для эмульсификации и 
удаления катаракт, витрэктомии переднего и заднего сегментов глаза, лазерной коагуляции 
сетчатки глаза. Система предназначена для применения как в хирургии переднего сегмента, 
так и в хирургии заднего сегмента. В системе предусмотрены необходимые средства для 
проведения факофрагментации (коаксиальной или бимануальной), ирригации/аспирации, 
биполярной диатермии, витрэктомии, инъекции/удаления вязкой жидкости и обмена 
воздуха/жидкости. режимы лазере предназначены для фотокоагуляции сетчатки и лазерной 
трабекулопластики.

А
1.2.

ОСТОРОЖНО! Используйте только одобренные Bausch +  Lomb одноразовые процедурные 
наборы, инструменты и рукоятки Bausch +  Lomb, специа.зьно предназначенные для зтои 
системы. Подзсиочение к системе не предназначенных для нее принадлежностей может 
нарушить ее безопасность.

П р о т и в о п о к а з а н и я

И с п о л ь зо в а н и е  п р и н а д л е ж н о с т е й , не о д о б р е н н ы х  к о м п ан и ей  B au sch  +  L o m b  д л я  п р и м ен ен и я  с 
эти м  о б о р у д о в а н и е м , м о ж ет  п р и в е с т и  к  с е р ь е зн ы м  и н е о б р ати м ы м  т р а в м а м  п а ц и ен та , 
н е б л а го п р и я т н ы м  п о с л е д с т в и я м  о п е р а ц и и  и ли  п о в р е ж д е н и ю  о б о р у д о в а н и я , а т а к ж е  м о ж ет  
п р и в е с т и  а н н у л и р о в а н и ю  гар ан ти и . М ер ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и , о т н о с я щ и е с я  к п а ц и е н та м  с 
и м п л а н т и р у е м ы м и  д е ф и б р и л л я т о р а м и  и к а р д и о с т и м у л я т о р а м и , см . в  р а зд е л е  « Н а ч а л о  р аб о ты » .
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1. Предисловие

Ф о то к о а гу л я ц и я  п р о т и в о п о к а за н а  п ац и ен там  с  о т с у т с т в и е м  п и гм е н т а ц и и  (а л ь б и н о с а м ) .

В н а с то я щ е м  р у к о в о д с тв е  п р и в ед ен ы  у к а за н и я  п р е д о с т о р о ж н о с т и  (« О п а с н о с т ь !» , « В н и м а н и е !» , 
« О с т о р о ж н о !» , « П р и м е ч а н и е »  и т. п .), ш т о р ы е  н ео б х о д и м о  со б л ю д а т ь  п р и  эк с п л у а т а ц и и  это го  
о б о р у д о в а н и я . Д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  о б р а щ а й т е  в н и м а н и е  н а  эти  м еры  
п р е д о с т о р о ж н о с т и .

1  . 3 |  П обочн ы г дей стви я
Н и к а к и х  п о б о ч н ы х  э ф ф е к т о в  и п о т е н ц и а л ь н ы х  о с л о ж н е н и й , в о зн и к а ю щ и х  в р е зу л ь т а т е  и с п о л ь зо в а н и я  
с и с т е м ы , не и зв е с т н о  и н е  о ж и д а е т с я .
Т ем  не м ен ее , п о б о ч н ы е  д е й с т в и я  з а в и с я т  о т  н а в ы к о в  о п е р и р у ю щ е г о  х и р у р га .

1.4. П р о ф и л ь  оператора

К р аб о т е  с с и с т е м о й  Стелларис к о м п ан и и  B a u sc h  + L o m b  д о п у с к а ю т с я  т о л ь к о  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  
врачи  и м е д с е с т р ы .

К р а б о т е  с л а зе р о м  д о п у с к а ю т с я  то л ьк о  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  врачи . Е сл и  вы  не я в л я е т е с ь  
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м  в р ач о м , не п ы т а й т е с ь  у п р а в л я т ь  с и с т е м о й  л а з е р а  ни  при  к ак и х  о б с т о я т е л ь с т в а х . 
С п е ц и а л ь н ы е  п о к а за н и я  д л я  и сп о л ьзо в ан и я  р е ж и м о в  л а з е р а  —  ф о то к о агу л яц и я  с е т ч а т к и  и л а зе р н а я  
т р а б е к у л о п л а с т и к а . Д о с т у п н ы  с л е д у ю щ и е  у с т р о й с т в а  д о с т а в к и : З о н д  л а зе р н ы й  п р я м о й  с а с п и р а ц и е й  
д л я  и н т р а о к у л я р н ы х  в м е ш а т е л ь с т в  с  п о м о щ ь ю  э н д о л а зе р а  д л я  т р а н с п у п и л л я р н о й  д о с т а в к и  л а зе р н о й  
эн е р ги и  у  п а ц и е н то в , п о л у ч а ю щ и х  л е ч е н и е  в п о л о ж ен и и  н а  сп и н е .

1.5. С оответствие стан дартам

С и с т е м а  Стелларис р а зр а б о т а н а  в со о т в е тс т в и и  с т р е б о в а н и я м и  ."^-го и зд ан и я  с т а н д а р т а  E N  6 0 6 0 1 - 
1 :2006  и в сех  с о о т в е тс т в у ю щ и х  р е д а к ц и й , с о п у т с т в у ю щ и х  с т а н д а р т о в , с п е ц и а л ь н ы х  с т а н д а р т о в  и 
р е г и о н а л ь н ы х  р а зл и ч и й . В с е  ссы л к и  на с т а н д а р т  60601  или  1ЕС 6 0 6 0 1 , а т а к ж е  н а  с о п у т с т в у ю щ и е  
ст а н д а р т ы  и с п е ц и а л ь н ы е  ч асти  в  н асто ящ ем  р у к о во д стве , в за и м о с в я за н ы  с г а р м о н и зи р о в а н н ы м и  
р е д а к ц и я м и  с т а н д а р т о в , у к а за н н ы х  в та б л и ц е  н иж е.

E N  6 0 6 0 1 - 
1:2 0 0 6

М ед и ц и н ск о е  эл ек тр о о б о р у д о в а н и е
Ч асть  1: О б щ и е  тр е б о в а н и я  к о б щ е й  б е зо п а с н о с т и  и
глав н ы м  р аб о ч и м  х а р ак тер и сти к ам

E N  6 0 6 0 1 - 
1 -2 :2 0 0 7

Ч асть  1-2: О б щ и е  тр е б о в а н и я  к о б ш е й  б е з о п а с н о с т и  и 
глав н ы м  р аб о ч и м  х а р ак тер и сти к ам  
С о п у т с т в у ю щ и й  ста н д а р т : Э л е к т р о м а гн и т н а я  
с о в м е с т и м о с т ь  —  тр е б о в а н и я  и и сп ы тан и я

E N  6 0 6 0 1 - 
2 -2 :2 0 0 9

Ч асть  2 -2 : С п е ц и а л ь н ы е  т р е б о в а н и я  к о б ш ей  
б е зо п а с н о с т и  и глав н ы м  р аб о ч и м  х ар ак т е р и с т и к а м  
в ы с о к о ч асто тн о го  х и р у р ги ч е с к о го  о б о р у д о в а н и я  и

E N  6 0 6 0 1 - 
2 -2 2 :2 0 1 3

Ч асть  2 -2 2 : С п е ц и а л ь н ы е  т р е б о в а н и я  к о б щ ей  
б е зо п а с н о с т и  и главны м
р аб о ч и м  х а р ак тер и сти к ам  х и р у р ги ч е с к о го ,

E N  8 0 6 0 1 - 
2 -5 8 :2 0 0 9

Ч асть  2 -5 8 : С п е ц и а л ь н ы е  т р е б о в а н и я  к о б щ ей  
б е зо п а с н о с т и  и глав н ы м  р аб о ч и м  х ар ак т е р и с т и к а м  
у с т р о й с т в  д л я  у д ал ен и я  х р у с т а л и к а  и в и т р э к то м и и ,

Л а зе р н а я  с и с т е м а  в к л ю ч а е т  л а зе р  к л а с с а  4  для ф о то к о агу л я ц и и , г е н е р и р у ю щ и й  в и д и м о е  зе л е н о е  
и зл у ч е н и е  (п о с т о я н н о е  и зл у ч е н и е  с  д л и н о й  во лн ы  53 2  н м . м акс. 2 В т) и д и о д н ы й  л а з е р  с  ц е л е у к азан и ем
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к л а с с а  2 (п о с т о я н н о е  и зл у ч е н и е  с д л и н о й  во лн ы  6 3 0 -6 5 0  н м . м ак с . <  1 м В т) п о  с т а н д а р т у  6 0 8 2 5 -1 . 
Д а н н о е  у с т р о й с т в о  с о о т в е тс т в у е т  т р е б о в а н и я м  с та н д а р т о в  6 0 6 0 1 -2 -2 2  и 6 0 8 2 5 -1 . 21 C F R  1 0 4 0 .1 0  и 
1040 .1 1 . з а  и с к л ю ч е н и е м  о т к л о н е н и й  в с о о т в е тс т в и и  с д о к у м е н т о м  « L a s e r  N o tic e  №  5 0 »  о т  24  и ю н я  2 0 0 7  
г.

/. Предиаювие

1.6. П ате н ты

С и с т е м а  Стелларис ю эм пании B a u sc h  +  L o m b  за щ и щ е н а  сл е д у ю щ и м и  п а тен там и : 5 ,9 1 0 ,1 3 9 ; 6 ,0 5 5 ,4 5 8 ; 
6 ,0 8 1 .1 2 2 ; 6 ,0 8 3 ,1 9 5 ; 6 ,1 0 6 ,5 1 2 ; 6 ,2 0 3 ,5 1 6  и 8 ,4 0 3 ,9 1 7 . К р о м е  то го , р я д  п атен то в  н ах о д я тся  на с т а д и и  
р а с с м о т р е н и я . Д е й с т в у ю т  т а к ж е  и н о с т р а н н ы е  и д р у г и е  п атен ты .

1.7. В ы ходы  п и тан и я

К О А П У З

f f l  Р абочи е части  ти п а  B F f f l  Р абочи е части  ти п а  BF

7 ,5  В т 35 В т

100 О м 9 0 0  О м

1 М Г ц 28 ,5  к Г ц

1.8 . О бучение

П о с л е  у с т а н о в к и  си с т е м ы  в л е ч е б н о м  у ч р е ж д е н и и  со тр у д н и к ам и  к о м п ан и и  B a u sc h  +  L o m b  
п р о в о д и тс я  о ч н о е  о б у ч е н и е  д л я  п е р с о н а л а , к о то р ы й  бу д ет  у п р а в л я т ь  си с те м о й . В п р о гр а м м у  в х о д и т  
и зу ч е н и е  за п у с к а  с и с т е м ы , п р и н а д л е ж н о с т е й  и с о е д и н е н и й , н ап о л н ен и я  т р у б о к  и р р и г а ц и о н н о ­
а с п и р а ц и о н н ы х  л и н и й  п е р ед  н ачал о м  р аб о ты  с и с т е м ы , н а с т р о е к  п а р а м е т р о в  в  с о о т в е тс т в и и  с 
н а сто я щ и м  рую эводством  о п е р а то р а . П о с л е д у ю щ е е  о б у ч е н и е  п р о в о д и тс я  д л я  н о в о го  п е р с о н а л а  при  
о б н о в л е н и и  с и с т е м ы  и ли  п о  п р о с ь б е  л е ч е б н о г о  у ч р е ж д е н и я .

1.9. К о н ц е п ц и я  р к о в о д с т в а

Ц ел ь  р у к о в о д с т в а  —  п р е д о с т а в л е н и е  н ео б х о д и м о й  и н ф о р м ац и и  п о л ьзо в ател ю  и с в е д е н и е  к 
м и н и м у м у  п р о ц е с с а  е е  п оиска .

гл. 2 п о с в я щ е н а  б ы с т р о й  н астр о й к е  и о тв е та м  на о б щ и е  в о п р о сы  о  с и с т е м е  Стелларис. М н о ж е с т в о  
и л л ю с т р а ц и й  у л у ч ш а ю т  п о н и м ан и е , гл. 4  о п и с ы в а е т  с в е д е н и я , ко то р ы е  важ н ы  д л я  у п р а в л е н и я  
с и с т е м о й , в к л ю ч ая  г р а ф и ч е с к и й  и н т е р ф е й с  п о л ьзо в ател я  и п е д ал ь , гл. 3 о п и с ы в а е т  н а с т р о й к у  
си с т е м ы  п о д  к о н к р е т н ы е  тр е б о в а н и я , гл. 5 п р е д с т а в л я е т  п о д р о б н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  ф у н к ц и я х  и 
к о м п о н ен тах  с и с т е м ы , и х  н астр о й к е , р асх о д н ы х  м атер и ал ах  и у п р а в л е н и и  к аж д о й  ф у н к ц и е й , гл. 6 
п о с в я щ е н а  п р а в и л а м  о ч и стк и  и с те р и л и за ц и и . Г лавы  4 - 6  сл у ж а т  в  к ач еств е  с п р а в о ч н и к а  по 
в о п р о с а м  т е х н и ч е с к о г о  х а р ак тер а , гл. 7 -  гл. 10 с о д ер ж ат  с в е д е н и я , о п и с ы в а ю щ и е  р а с п а ш в к у , 
у с т а н о в к у  м о д у л ей , п р о в ер к у  с и с т е м ы , с о о б щ е н и я  о б  о ш и б к а х , и н ф о р м а ц и ю  о б  о б с л у ж и в а н и и  и 
га р а н т и и , у т и л и за ц и и , т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  с и с т е м ы . Н е о б х о д и м о  п р о ч и т а т ь  и  с о б л ю д а т ь  
в с е  у к а з а н и я  п о  м е р а м  п р е д о с т о р о ж н о с т и , и з л о ж е н н ы е  в  н а с т о я щ е м  р у к о в о д с т в е . 
П р е д с т а в л е н н а я  зд е с ь  и н ф о р м а ц и я  о х и р у р г и ч е с к и х  п р о ц е д у р а х  н о с и т  ч и с т о  
р е к о м е н д а т е л ь н ы й  х а р а к т е р  и  н е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  г а р а н т и ю  с о о т в е т с т в и я  д л я  
и с п о л ь з о в а н и я  п о  н а з н а ч е н и ю , з а я в л е н и е  о б  о т в е т с т в е н н о с т и ,  а  т а к ж е  п р и н я т и е  к а к и х - л и б о  
о б я з а т е л ь с т в ,  в ы т е к а ю щ и х  и з  п р и м е н я е м ы х  х и р у р г и ч е с к и х  м е т о д и к . В сю  о т в е т с т в е н н о с т ь  за  
в ы б о р  п о д х о д я щ е й  п р о ц е д у р ы  д л я  к а ж д о г о  п а ц и е н т а  н е с е т  х и р у р г .

Примечание Пребспшв.!1енные в этам руковоОстве экраны интерфейса пользоватечя .\1огут отличаться от 
реальных экранов. Оона и та же иифор\шщ1Я мо.жет отображаться на экранах по-разнаму.
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I. Предиаовие

Иллюстрации экранов не следует испольэовать вместо инструкции руководства.

1.10. С и м в о л ы  и п р и м е ч а н и я , и м ею щ иеся  в  н асто ящ ем  руководстве

Далее приведены общие определения символов и указаний по мерам предосторожности, 
имеющихся в настоящем рушводстве.

ОПАСНОСТЬ! Привлечение внимания к процедуре, технологии или условию, которые, в 
случае пренебрежения или неправильного выполнения могут привести к опасности взрыва, 
смерти или тяжелой травмы.

«АОСТОРОЖНО! /  I \  Привлечение внимания к процедуре, технологии или условию, которые, 
в случае пренебрежения или неправильного выполнения могут привести к тяж вюй 
и/или необратимой травме персонала и/или пациентов.

ВНИМАНИЕ!  /  •  \  Привзечение вни.мания к процедуре, технологии или уаювию, которые, в 
случае пренебрежения или неправильного выполнения могут привести к 
повреждению продукта и/или оборудования.

При.мечание Привлечение внимания к процедуре, технологии ш и условию с предоставченивм 
важной сопутствующей информации.

О

См. рабочие инструкции.

Предупреждение или предостережение для указания на необходимость обращения к
сопутствующей документации во избежание опасности для пациента или 
оператора.
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1. Предисловие

2. Начало работы

2. Начало работы
'>га глава предназначена для специалистов, которые работали раньше с офтальмологичес1«)й системой коррекции зрения 
такого типа и хотят использовать данную систему без ознакомления с остальной, большей частью руководства. В ней также 
описывается настройка системы Стелларис и необходимых соединений.

ОПАСНОСТЬ! Не пользуйтесь системой в присутствии легко воспламеиятщихся анестетиков,
дезинфицирующих средств, аэрозолей или в атмосфере, насыщенной кислородом.

АОСТОРОЖНО! При выполнении внутриг.1азных операций существует опасность травмирования
ациентов с имплантируемым дефибриллятором по причине непреднамеренного движения пациента, вызванного 

срабатыванием дефибриллятора вследствие фибрилляционного события. Перед назначением внутриглазных 
процедур пациентам необходимо спросить их о назичии у  них дефибриллятора, а если он имеется - обратиться к 
производите1ю этого устройства с цезью определения соответствующих действий.

' • 'АОСТОРОЖНО! / | \  Электромагнитное взаимодействие между факохмульсификационной рукояткой и
имплантированным кардиостимулятором маювероятно, но его незьзя исключить полностью. Пациентов 
необ.ходимо спрашивать о назичии у  них подобного имгиантата, а еези он и.меется - обратиться к  производитезю 
этого устройства с цезью опредезения соответствующих действий.

,, АОСТОРОЖНО! Вся внешняя проводка должна соответствовать требованиям местных
электротехнических норм. Для системы сигнализации используется экранированный .многожазьный скрученный 
провод, соответствующий требования.м NEC класса П. Длина кабезей не должна превышать 20 метров (60 футов). 
Казибр проводов дазжен быть от 26 до 12 AfVG, концы проводов
зачищаются на длину от 9-10 мм (3/8 дюй.ма). Запрещается раскручивать провод более чем на 5 ем (2 дюйма).

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

А
А

Пациент не до.зжен дотрагиваться до зазем.зенных.метазлических частей.

Избегайте тезесного контакта.
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2. Начало работы

„ ЖОСТОРОЖНО! i - i - X  Надежность заземления можно гарантировать только в случае подключения оборудования к 
соответствующей розетке, имеющей маркировку ''Hospital Only" («Только для использования в больницах») или  
"Hospital Grade" («Для медицинского использования»).

» ЖОСТОРОЖНО! /  ^ \  Во избежание поражения злектрическим током это оборудование обязатсзыю должно быть 
подключено к линии электроснабжения с заземлением.

„ Q ,Примечание: V \ Чтовы система Стелларис соответствовапа оптимшьным характеристикам и отвечаш стандартам 
по надежности и безопасности, рекомендуется ежегодно проводить ее пзаново-предупредитезьное обагуживание. 
Техническое обслуживание дшжно проводиться только сертифицированным специапистом кампании Bausch '> Lomb.

Примечание Бапанс .ж-идкости в глазу во время операции очень важен для безопасной и эффективной
факоэмульсификации Вовремя факоэмульсификации жидкость аспирируется из глаза через иглу для 
факоэмульсификации. а вводится в глаз через инфузионную трубку. Баюне этих двух потоков поддерживает 
приемлемое интраокулярное давчение на всем протяжении операции.

К факторам, влияющим на скорость аспирации через иглу д.чя факоэмульсификации. относятся настройка вакуума (мм 
и внутренний диаметр иглы и трубки. К факторам, вчияющим на скорость введения, относятся высота бутыли 

(ВБ), размер разреза и размеры соединения между иглой и трубкой.

Настройки вакуу.ма в системе Стелларис возможны до значений 600 .мм Н^ ( \ ТМ). Чем выше настройка вакуума, тем 
выше скорость аспирации. При бачее высоких скоростях аспирации повышается риск нарушения баюнса .жидкости в 
глазу, что мо.жет вести к спадению передней камеры. .Максимачьная безопасная настройка вакуума д.чя каждой 
комбинации игчы и трубки зависит от выполняемой хирургической .методики и опыта хирурга.
Всю ответственность за испачьзование настроек системы для обеспечения оптимачьного рабочего режима несет 
хирург.
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2. HautLto работы

2.1. Компоненты, входящие
поставки системы

в комплект

П ер ед  в с к р ы т и е м  у п ак о в к у  н ео б х о д и м о  о с м о т р е т ь  н а  п р е д м е т  о т с у т с т в и я  п о в р е ж д е н и й . О б о  всех  
т р а н с п о р т и р о в о ч н ы х  п о в р е ж д е н и я х  н ео б х о д и м о  со о б щ а т ь  п ер ево зч и к у . П р о в е р я й т е  ш м п л е к т н о с т ь  
п о с т а в к и  п е р е д  т е м . к ак  в ы б р о с и т ь  у п ак о в о ч н ы й  м атер и ал , к уп аю эво ч н о м у  м ате р и а л у  м о гу т  
к р е п и т ь с я  м е л к и е  д етал и .

I. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite Vision Enhancement System для 
переднего отрезка глаза, в составе:

1. Хирургическая система для переднего отрезка глаза, ВЫ 1145, Bausch & Lomb Incorporated, 
С Ш А -1  шт.;
2. Педаль управления, 100027112, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
3. Сетевое зарядное устройство для педали управления, BL4391 Bausch & Lomb Incorporated,
США - I шт.;

Дополнительный аккумулятор педали управления, BL4390, Bausch & Lomb Incorporated, США- 
шт.;

5. Резервный кабель педали управления, BL4394, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
6 . Руководство оператора (компакт-диск), Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
7. Шнур питания системы, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
8 . Лоток Майо, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
9. Устройство для подзарядки аккумулятора педали управления, BL4393, Bausch & Lomb 
Incorporated, США- 1 шт.;
10. Пульт д/у, BL2111, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт. (при необходимости);
11. Рукоятка ультразвуковая для факоэмульсификации, BL3170, Bausch & Lomb Incorporated, 
США- 1 шт. (при необходимости);

II. Принадлежности:
1. Чехол для системы -  1 шт.;
2. Программное обеспечение для модернизации на USB-носителе -  1 шт.;
3. Инфузионная канюля -  12 шт.;
4. Рукоятка экструзионная тупоконечная Backflush 27G -  1 шт. (при необходимости);
5. Нож пневматический для витрэктомии Bi Blade 23G, Bi Blade 25G, Bi Blade 27G -  1 шт. (при 

необходимости)

II. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite PC Vision Enhancement System без 
эндолазера для переднего и заднего отрезков глаза, в составе:

1. Хирургическая система для переднего и заднего отрезка глаза, BL 14455, Bausch & Lomb Incorporated, 
США -  1 шт.;

2. Педаль управления, 100027112, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
3. Сетевое зарядное устройство для педали управления основным устройством (интегрированным), 

BL4391 Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 ш т.;- I шт;
4. Дополнительный аккумулятор педали управления, BL4390, Bausch & Lomb Incorporated, США- 1 шт.;
5. Резервный кабель педали управления основным устройством (интегрированным) BL4394, Bausch &  

Lomb Incorporated, США - 1 шт.;6. Руководство оператора (компакт-диск), Bausch & Lomb Incorporated,
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США -  1 шт.;
7. Шнур питания системы, Bausch & Lomb Incorporated, США -  1 шт.;
8. Лоток Майо, Bausch & Lomb Incorporated, США -  I шт.;
9. Устройство для подзарядки аккумулятора педали управления, Bausch & Lomb Incorporated, США -  1 

шт.;
10. Пневматический шланг, Bausch & Lomb Incorporated, США -  1 шт.;
11. Устройство для подвешивания флаконов на нулевом уровне, Bausch & Lomb Incorporated, США -  1 

шт.;
12. Пульт д/у, BL2111, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт. (при необходимости);
13. Нож для ультразвуковой витрэктомии Vitesse BL5631TD, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 уп 

(6 шт. в упаковке), (при необходимости);
14. Рукоятка ультразвуковая для факоэмульсификации, BL3170, Bausch & Lomb Incorporated, США- 1 шт. 

(при необходимости);
15. Рукоятка ультразвуковая для факофрагментации, BL3270, Bausch & Lomb Incorporated. СШ А- I шт. 

(при необходимости);
16. Ультразвуковая игла для факофрагментации, BL5277, Bausch & Lomb Incorporated, США -  1 уп. (не 

более 6 шт. в упаковке) (при необходимости)

II. Принадлежности:
1. Чехол для системы — 1 шт.;
2. Ксеноновая лампа осветителя -  1 шт.;
3. Ртутная лампа осветителя -  1 шт.;
4. Программное обеспечение для модернизации на USB-носителе -  I шт.;
5. Пневматический нож калибров 27G -  6 шт. в коробке (при необходимости);
6. Пинцет концезахватывающий калибров 27G -  12 шт. в коробке (при необходимости);
7. Пинцет зубчатый калибров 27G -  12 шт. в коробке (при необходимости);
8. Набор для модернизации (лазер) -  1 шт. (при необходимости);
9. Рукоятка экструзионная тупоконечная Backflush 2 7 G - 1 шт. (при необходимости);
10. Нож пневматический для витрэктомии Bi Blade 23G, Bi Blade 25G, Bi Blade 27G -  1 шт. (при 

необходимости);

III. Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite PC Vision Enhancement System 
для переднего и заднего отрезков глаза с эндолазером, в составе:

1. Хирургическая система для переднего и заднего отрезка глаза, BL 15455, Bausch & Lomb 
Incorporated, США -  1 шт.;

2. Педаль управления, 100027112, Bausch & Lomb Incorporated, США - I шт.;
3. Сетевое зарядное устройство для педали управления основным устройством), BL4391 Bausch & 

Lomb Incorporated, США -  1 шт.;
4. Дополнительный аккумулятор педали управления. BL4390, Bausch & Lomb Incorporated, США -  1 

шт.;
5. Резервный кабель пульта ножного управления основным устройством BL4394. Bausch & Lomb 

Incorporated, США - 1 шт.;
6. Руководство оператора (компакт-диск), Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
7. Шнур питания системы, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
8. Лоток Майо, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт.;
9. Устройство для подзарядки аккумулятора педали управления, Bausch & Lomb Incorporated, США- 

1 шт.;
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10. Пневматический шланг, Bausch & Lomb Incorporated, США -  1 шт.;
11. Устройство для подвешивания флаконов на нулевом уровне, Bausch & Lomb Incorporated, США 

-  1 шт.;
12. Пульт д/у, BL2111, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 шт. (при необходимости);13. Нож для 

ультразвуковой витрэктомии Vitesse BL5631TD, Bausch & Lomb Incorporated, США - 1 уп. (6 шт. в 
упаковке) (при необходимости);

14. Рукоятка ультразвуковая для факоэмульсификации, BL3170, Bausch & Lomb Incorporated, США 
-1 шт. (при необходимости);

15. Рукоятка ультразвуковая для факофрагментации, BL3270, Bausch & Lomb Incorporated, США -  1 
шт. (при необходимости) - при необходимости;

16. Ультразвуковая игла для факофрагментации, BL5277Bausch & Lomb Incorporated, США -  1 уп. 
(не более 6 шт в упаковке) (при необходимости);

II. Принадлежности:
1. Чехол для системы -  1шт.;
2. Ксеноновая лампа осветителя — 1 шт.;
3. Ртутная лампа осветителя -  1 шт.;
4. Программное обеспечение для модернизации на USB-носителе — 1 шт.;
5. Защитные очки для лазера -  1 шт.;
6. Ключ для лазера -  1 шт.

М о д у л ьн ая  ш н с т р у к ц и я  си с т е м ы  Стелларис п о зв о л я е т  л егк о  м о д е р н и зи р о в а т ь  ее  п о  м е р е  р азв и ти я  
т е х н о л о г и й . С и с т е м а  с о с т о и т  и з о с н о в н ы х  м о д у л ей  (в  то м  ч и с л е  м о д у л я  и н т е р ф е й с н о го , 
х и р у р ги ч е с к и х  м о д у л ей  (м о д у л я  л а зе р н о го  5 3 2  н м , м о д у л я  с  ф у н к ц и я м и  у л ь т р а з в у к а  и б и п о л я р н о й  
к о а гу л я ц и и  ( и $ М ) ) ,  н о ж н о й  п ед ал и  о с н о в н о го  у с т р о й с т в а  (и н т е г р и р о в а н н о й )  и п у л ь та  у п р а в л е н и я  
с и с т е м о й  в к о м п л е к т е  с эл е м е н т а м и  п и тан и я  -  и н ф р а к р а с н о го  п у льта  д и с т а н ц и о н н о г о  у п р а в л е н и я  
(в с п о м о га т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е , т о л ь к о  д л я  о п е р а ц и и  н а  п ер ед н ем  с е г м е н т е ) . Р у к о ятк и , н аб о р ы  
п р о ц е д у р н ы е  (х и р у р г и ч е с к и е )  и д р у г и е  п р и н а д л е ж н о с т и  п о с т а в л я ю т с я  о тд е л ь н о . С и с т е м а  
Стелларис. о б о р у д о в а н н а я  л а зе р о м , п о с т а в л я е т с я  со  в сем и  н ео б х о д и м ы м и  д л я  л а зе р а  
п р и н а д л е ж н о с т я м и .
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^^1ач^1^абот ь1

Общий вид «Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite Vision 
Enhancement System для переднего отрезка глаза»
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Общий вид «Система офтальмологическая 
микрохирургическая Stellaris Elite PC Vision 

Enhancement System без эндолазера для переднего и 
заднего отрезков глаза»
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Общий вид «Системы офтальмологической 
микрохирургической Stellaris Elite PC Vision 
Enhancement System для переднего и заднего 

отрезков глаза с эндолазером»
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С и с т е м а  Сте:иарис ЛQг\«i м о д е р н и зи р у е т с я , б л аго д ар я  ч ем у  в бу д у щ ем  м о ж н о  бу д ет  в о с п о л ь зо в а т ь с я  п р е и м у щ е с т в а м и  
н о вы х  т е х н о л о г и й . О с н о в н ы м  и н тер ф ей со м  м еж д у  п о льзо в ател ем  и с и с т е м о й  с л у ж и т  ц в е т н о й  с е н с о р н ы й  э к р а н  с 
д и а г о н а л ь ю  19 д ю й м о в  и о тн о ш е н и е м  с то р о н  5 :4 . Э к р ан  д и с п л е я  м о ж н о  н а к л о н я т ь  н а  10 г р а д у с о в  в п е р е д  и 15 г р а д у с о в  
н азад , а  т а к ж е  п о во р ач и в ать  н а  9 0  г р а д у с о в  в п р ав о  и в л ев о  (т .е . на 180 г р а д у с о в  п о  г о р и зо н т а л и ) . Я р к о с т ь  д и с п л е я  
к о н тр о л и р у е т с я  на в к л а д к е  « Л /В »  э к р а н а  « Д о п о л н и т е л ь н ы е  н а с т р о й к и » .

В н и ж н ей  ч ас ти  э к р а н а  д и с п л е я  н ах о д и тся  и н ф р а к р а с н ы й  п р и е м н и к  с и гн а л о в , п е р е д а в а е м ы х  с п у л ьта  д и с т а н ц и о н н о г о  
у п р а в л е н и я .
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2. Начало работы

В к о м п ью тер н о й  с и с т е м е  п р е д у см о тр ен ы  зв у ко в ы е  и в и зу ал ь н ы е  ср е д с т в а , п о зв о л я ю щ и е  п е р е д а в а т ь  
п р е д у п р е ж д а ю щ и е  с о о б щ е н и я , си гн ал ы  т р е в о ги  и п р о ч и е  зв у ко в ы е  с и гн а л ы , а  т а к ж е  п р о с м а т р и в а т ь  
эк р ан ы  н а с т р о й к и , п а р а м е т р ы  х и р у р ги ч е с к и х  р е ж и м о в . У р о в ен ь  гр о м к о сти  р е г у л и р у е т с я  н а  с е н с о р н о м  
эк р а н е  с п о м о щ ь ю  к р у го в ы х  эл е м е н т о в  у п р а в л е н и я  на в к л ад к е  « А /В »  э к р а н а  « Д о п о л н и т е л ь н ы е  
н астр о й к и » .

Н а  за д н е й  п а н е л и  д и с п л е я  им екэтся д в а  п о р т а  и 8 В ,  и с п о л ь зу е м ы е  д л я  с о х р а н е н и я , за гр у зк и  и 
п ер ед ач и  и н д и в и д у а л ь н ы х  н а с т р о е к  м еж д у  с и стем ам и .

К о т д е л ь н о м у  п о р ту  на п ер ед н ей  п ан ел и  си с т е м ы  п о д к л ю ч а е тс я  о тф и л ь т р о в а н н ы й  а т м о с ф е р н ы й  
в о зд у х , п р е д н а зн а ч е н н ы й  как д л я  о б м е н а  Ж и д к о с т ь /В о зд у х  (Р /А Х ). т а к  и д л я  в о зд у щ н о й  
ф о р с и р о в а н н о й  и н ф у зи и  (А Р1) во в р ем я  о п е р а ц и й  н а  зад н ем  с е г м е н те  и ю м б и н и р о в а н н ы х  
о п е р а ц и й .

В с и с т е м у  в с т р о е н ы  д в а  в ы х о дн ы х  в о зд у щ н ы х  п о р т а  д л я  подачи  о т ф и л ь т р о в а н н о го  а т м о с ф е р н о го  
в о зд у х а  во  в р ем я  о п е р а ц и й  н а  п ер ед н ем  и зад н ем  с е г м е н та х . К  п ер е д н е м у  п о р ту  п о д к л ю ч ается  
в о зд у х , п р е д н а зн а ч е н н ы й  как  для  о б м е н а  Ж и д к о с т ь /В о зд у х , т а к  и д л я  в о зд у щ н о й  ф о р с и р о в а н н о й  
и н ф у зи и  во  в р ем я  о п е р а ц и й  на зад н ем  с е гм е н те  и к о м б и н и р о в а н н ы х  о п е р а ц и й . К  п о р ту  возле  
к р о н ш те й н а  д л я  б у т ы л и  в зад н ей  части  си с т е м ы  п о д к л ю ч ается  в о зд у х  д л я  и н ф у зи и  п о д  д а в л е н и е м  
(Р1) во в р ем я  о п е р а ц и й  на п ер ед н ем  сегм е н те .

В о зм о ж н а  н а с т р о й к а  си с т е м ы  л и б о  н а  г р а в и т а ц и о н н у ю  и н ф у зи ю  (с  и с п о л ь зо в а н и е м  к р о н ш те й н а  
д л я  б у т ы л и ) , л и б о  н а  и н ф у зи ю  п од  д а в л е н и е м  (АР1 и Р1, с о о т в е тс т в е н н о ) на в к л а д к е  « И н ф у з и я »  
э к р а н а  « Д о п о л н и т е л ь н ы е  н а с т р о й к и »  и ли  ч е р е з  и н т е р ф е й с  п р о гр а м м и р о в а н и я  (с м . гл. 3 ).

О б а  в ы х о д н ы х  в о зд у ш н ы х  п о р т а  о к р у ж ен ы  св е тя щ и м и с я  к о л ьц ам и . К о л ьц о  с в е т и т с я  п о с т о я н н о , 
есл и  ф у н к ц и я  я в л я е т с я  ак ти в н о й  и с о о т в е тс т в у е т  п р ав и л ь н о м у  д и а п а зо н у  д а в л е н и й . Е сл и  д а в л е н и е  
в ы х о д и т  з а  п р е д е л ы  н о м и н ал ьн о го  д и а п а зо н а , кольцо  н ач и н а е т  м и гать . Е сл и  д а в л е н и е  о с т а е т с я  за 
п р е д е л а м и  за д а н н о г о  д и ап азо н а , на э к р а н е  п о яв л яется  с о о б щ е н и е  о б  о ш и б к е .

Ф у н к ц и и  л а з е р а  в  с и с т е м е  Стелларис я вл я ю тся  д о п о л н и т е л ь н ы м и .

2.2. Соединения и настройка

Ж
ОСТОРОЖНО! При исполыоваиии инфузии самотеком во избежание травмы пациента источник

для промывки глаза должен располагаться либо на уровне глаза, либо выше.

Примечание Не используйте не птучившие одобрения принадлежности, которые изменяют рабочую
высоту кронштейна для бутыли.
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2. Начало работы

Примечание \ _ ^  Для обеспечения оптимальной аспирации и рефлюкса, глаз пагр/ента дол.жен нахобиться на w a t/  
же уровне, что и порт acnupaifuu системы Стелларис на кассете сбора жидкости. Если это 
невозможно, ucnaibjyume функцию смегцения уровня глаз пациента на экране программирования.

Примечание Заводская настройка беспроводного режима системы - «Откл». При выполнении обно&пения 
программного обеспечения произойдет возврат настройки беспроводного режима системы к 
параметру «Откл». Описание настройки беспроводного ре.жима см. в разделе «Настройка системы 
для работы с пультам но.жного упра&чения основным устройствам (интегрированным) в 
беспроводнам ре.усиме».

Э т о т  р азд ел  о  п о д к л ю ч ен и и  и н ас т р о й к е  п р и м ен и м  то л ь к о  д л я  с и с т е м  б е з  ф у н к ц и и  л а зе р а . О  с и с т е м а х  
с ф у н к ц и е й  л а зе р а  см . в р а зд е л е  « Ф у н к ц и я  л а зе р а » .

С и с т е м а  Стелларис п р ед в а р и т е л ь н о  с к о н ф и гу р и р о в а н а  на зав о д е  в  ц ел я х  м а к с и м а л ь н о г о  сн и ж е н и я  
т р е б о в а н и й  к н ас тр о й к е  и у с та н о в к е .

С о е д и н е н и я  к аб ел я  п и т а н и я , н о ж н о й  п ед ал и  о с н о в н о г о  у с т р о й с т в а  (и н т е г р и р о в а н н о й )  и Е Л егп е ! 
р а сп о л о ж ен ы  в н и ж н ей  за д н е й  ч ас ти  с и стем ы .

рис. 1.2. Н и ж н я я  зад н яя  ч ас ть  систем ы .

I . Д ерж атель предохранителя. 2. Главный перек;1кзчатель питания, отклю чает систему от электроснабжения. См. 
сгандарг 60601-1. параграф 8.6.7. 3. ПортЕ111ете1.

4. Пор! педали управ-ления дополнительным устройством 5. П орт резервного кабеля ножной педали основно/ч) устройства
(интс 1р и ро  ванной).

6. Разъем блокирезвки. 7. Разъем блокировки входа в операционную .
8. Клемма выравпива/гия потенциалов. 9. Вход для ш нура питания.

10. Скоба для крепления кабеля питания.
В системах, не оборудованных лазером, нет устройств 4. 6 и 7.
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2. Начало работы

Примечание \— Выключение системы с памощью главного переключателя питания 
отключит её от электрической сети.

Педаль управления

П е д а л ь  у п р а в л е н и я , п о с т а в л я е м а я  со  в сем и  с и с т е м а м и , в кл ю ч ает  кн о п к у  з а п у с к а  л а зе р а  и м о ж ет  
и с п о л ь зо в ать ся  с п р о в о д н о й  или  б е с п р о в о д н о й  св я зь ю . П ри  п ервом  и с п о л ь зо в а н и и  с и с т е м ы  Стелларис 
п е д а л ь  с л е д у е т  п о д к л ю ч ать  к с и с т е м е  Стелларис п о ср ед ств о м  п р о в о д н о й  св язи .

Д л я  у с т а н о в л е н и я  п р о в о д н о й  с в я зи  п о д к л ю ч и те  р е зе р в н ы й  к аб ел ь , в ы х о д я щ и й  и з  за д н е й  части  
п е д ал и , к гн езд у  в н и ж н ей  за д н е й  ч асти  си стем ы  Стелларис.
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2. Начало работы

рис. 1.3 Педаль управления

Подключение сжатого воздуха

П о д к л ю ч и т е  в н е ш н и й  п н ев м ати ч еск и й  ш л а н г  к за д н е й  ч ас ти  с и с т е м ы , как  п о к а за н о  на р и с у н к е , а  за т е м  -  к 
с о о т в е тс т в у ю щ е м у  и сто ч н и к у  во зду х а .

Ж , .ПГТПРПЖНП! /  • \  Д ля обеспечения оптима.1Ьнои аспирации и рефлюкса, глаз пациента должен 
находиться на том же уровне, что и порт аспирации системы Стелларис. Если это 
невозможно, используйте функцию смещения уровня глаз пациента на экране 
програлзмирования.

Д л я  н а с т р о й к и  с и с т е м ы  Стелларис:

a . П о д к л ю ч и т е  в и л к у  ш н у р а  п и тан и я  к н астен н о й  р о зетке .

b . В к л ю ч и т е  п и т а н и е  с п о м о щ ь ю  п е р ек л ю ч ател я , р а с п о л о ж е н н о го  в н и ж н е й  за д н е й  ч ас ти  к о н со л и  с и с т е м ы , и
д о ж д и т е с ь  за гр у зк и  п р о гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я .

c . Д л я  и н и ц и а ц и и  б е с п р о в о д н о й  с в я зи  п о д с о е д и н и т е  к с и с т е м е  зад н и й  к а б е л ь  п у л ьта  н о ж н о ю  у п р а в л е н и я .

«1. Для беспроводноЕХ) использования пульта ножного управления его аккумулятор необходимо заряжать как
м и н и м у м  в т е ч е н и е  в сей  ночи . З а р я д и т ь  ак к у м у л я то р  м о ж н о  о д н и м  из тр ех
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2. Начало работы

с п о с о б о в . Д л я  н е м е д л е н н о го  и сп о л ьзо в ан и я  си стем ы  п о д с о е д и н и т е  п е д а л ь  с  п о м о щ ь ю  к аб ел я  из 
•ю м п л ек га  п о с т а в к и  н е п о с р е д с т в е н н о  к  с и с т е м е  Сте:иарис.

е . И н с т р у к ц и я  п о  у с т а н о в к е  м у л ь ти м ед и й н о го  ц е н т р а  (е с л и  п р и о б р е т е н )  п р и в е д е н а  в  э то й  
и н стр у к ц и и .

рис. 1.4. )я.111яя часгь сисгемы: разъем iio.ia'iii воиуха.

Применание^^^^ Д.1Я системы требуется отфшьтрованный воздух медицинской чистоты 
U.1U азот медицинской чистоты с давлением 72,5-100 фунтов кв. дюйм 
(изб.) (500 690 кПа ши 5.0-6.9 бар) и скоростью потока 2,25 станд. куб. 
фута мин (65,7 станд. л/мин).

П о д р о б н о е  о п и с а н и е  р аб о ты  н о ж н о й  п ед ал и  о с н о в н о го  у с т р о й с т в а  (и н т е г р и р о в а н н о й )  см . в 
р а зд е л е  « П у л ь т  н о ж н о го  у п р а в л е н и я » .

Страница 21 из 367

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



2. Начало работы

2.3. Настройка системы

ОП.4СНОСТЫ / 'Ш \  Не пользуйтесь системой в присутствии легко воспламеняющихся анестетиков, 
дезинфицирующих средств, азрозолеи или в атмосфере, насыщенной кислородам.

ОСТОРОЖНО! А К работе с системой допускаются только лица, прошедшие специальное обучение 
и имеющие необходимую квалификацию.

ОСТОРОЖНО! Т- * ^При вк.1Юченной системе запрещается вручную опускать кронштейн для бутыли.

АОСТОРОЖНО! '  ’  '  Запрещается изменять высоту кронштейна или прик-задывать к нему усилия 
руками, поскольк}' зто .может привести к неправильно.му отображению 

высоты ^'тыли и стать причиной тра&мы пациента.

ОСТОРОЖНО! При использовании инфузии са.мотеко.м во избежание траемы пациента источник
для промывки ею  за должен располагаться либо на уровне еюза, либо выше.

ВНИМАНИЕ- А Не блокируйте вентиляционные отверстия.

При.мечание \  ш  используйте не получившие одобрения принадлежности, которые изменяют рабочую высоту 
кронштейна д.чя бутыли.

П ер ед  п ер вы м  и сп о л ь зо в а н и е м  си с т е м ы  Стелларис п о д к л ю ч и те  п ед ал ь  у п р а в л е н и я  к с и с т е м е  с п о м о щ ь ю  
р е зе р в н о г о  к аб ел я  э т о го  п ульта , в х о дящ его  в  к о м п л ек т  п о став к и  с и стем ы .

Н а с л е д у ю щ и х  с т р а н и ц а х  с о д ер ж и тся  о б зо р  н а с т р о й к и  и и с п о л ь зо в а н и я  си с т е м ы  Сте.1:шрис д л я  п р о в ед ен и я  
т и п о в ы х  о п е р а ц и й  б е з  п р и м е н е н и я  ф у н к ц и и  л а зе р а . Д ан н ая  и н ф о р м а ц и я  п р ед н а зн а ч е н а  д л я  л и ц . зн а к о м ы х  с 
э к с п л у а т а ц и е й  с и с т е м  так о го  ти па .
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2. Нача.10 раб<>ты

Включение системы
П о д к л ю ч и т е  ви л ку  ш н у р а  п и тан и я  к н а с т е н н о й  р о зетк е . П о д к л ю ч и те  ш л а н г  д л я  сж а т о го  
в о зд у х а  к си стем е .

В к л ю ч и т е  с и стем у  в ы к л ю ч ател ем  в  н и ж н ей  ч асти  а п п а р а т а  с и стем ы .

>ЖЛО! АОСТОРОЖНО! /  • \  Шнур питания следует прокладывать вне проходов во 
избежание его случайного отсоединения или опасности спотыкания о 
него.

АВНИМАНИЕ! /  • \  Запрещается переводить этот выключате.1ь в вьисэтченпое 
положение, прежде чем система будет откэнэчена надлежащим 
обраэом.

ВНИМАНИЕ! А Запрещается откэтчать питание работающей систе.чы.

Примечание  ̂ Выключение системы с помощью главного переключатеэя питания 
отключит её от электрической сети.

П о д с о е д и н и т е  и сто ч н и к  п о д ач и  в о зд у х а  к за д н е й  н и ж н ей  части  с и с т е м ы .
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2. Начало работы

рис. 1.5. '{адняя н и ж и я я  ч ас ть  систем ы .

I . Присоединение шгевматического шланга. 2. Главный переклю чатель питания.

Примечание Для системы требуется отфильтрованныг) волОух меОицинскои чистоты и.ш азот
меОицинской чистоты с давлением 72,5 100 фунтов кв. дюйм (изб.) (500-690 кПа изи 5.0 6.9 бар) и 
скоростью потока 2,25 станд. куб. фута мин (65,7 станд. ямин).

Н а ж м и т е  кн о п к у  п и т а н и я  н а  п ер ед н ей  п ан ел и  си с т е м ы  и д о ж д и т е с ь  в к л ю ч ен и я  э к р а н а  и з а г р у зк и  п р о гр а м м н о го  
о б е с п е ч е н и я . П е р е к л ю ч а т е л ь  п и тан и я  на п ер ед н ей  п ан ел и  го р и т  я р че  п р и  о т к л ю ч е н н о й  с и с т е м е  и т у с к н е е т  п о с л е  ее  
в к л ю ч ен и я .

П ри  к аж д о м  в к л ю ч ен и и  п и тан и я  си стем ы  Стелларис в ы п о л н я е т с я  ее  с а м о п р о в е р к а . П р и  это м  п р о и зв о д и тс я  
ав то м а т и ч е с к и й  п о и с к  и зм е н е н и й  к о н ф и гу р ац и и  с м о м е н т а  п о с л е д н е го  в к л ю ч е н и я  с и с т е м ы .

»АВНИМАНИЕ!/  * \  При первом ежедневном вкточении системы ознако.мьтесь с диагностическими 
сообщениями и в С1учае необходимости предпринимайте надлежащие меры. Также азедите за 
первьш наполнением кассеты или калибровкой, настройкой рукоятки для 
факогмульсификации/фраг.ментации и/или тестированием рукоятки для витрэкто.мии до 
надлежащего завершения процесса.
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2. Начало работы

И с п о л ь зо в а н и е  б е с п р о в о д н о го  со е д и н е н и я  в о зм о ж н о  п о с л е  с и н х р о н и за ц и и  н о ж н о й  п ед ал и  
о с н о в н о го  у с т р о й с т в а  (и н т е г р и р о в а н н о й ) с к о н к р етн о й  с и с т е м о й  Стелларис.

Примечание Заводская настройка беспроводного ре,жима системы - «Откл». При 
обновлении программного обеспечения произойдет возврат настройки 
беспроводного режима системы к параметру «Откл». Настройку ножной 
педали основного устройства (интегрированной) для работы в 
беспроводнам режиме см. в инструкциях по настройке системы.

Д л я  и с п о л ь зо в а н и я  н о ж н о й  п ед ал и  о с н о в н о го  у с т р о й с т в а  (и н т е г р и р о в а н н о й )  в б е с п р о в о д н о м  
р е ж и м е  н е о б х о д и м о  за р я д и т ь  а к к у м у л я т о р  э т о го  п у льта  и у д е р ж и в а т ь  н аж ато й  л ю б у ю  к н о п к у  
н о ж н о й  п ед ал и  о с н о в н о го  у с т р о й с т в а  (и н т е г р и р о в а н н о й ) д о  за г о р а н и я  и н д и к а то р а  го то в н о с ти  
зе л е н ы м  с в е т о м , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и м  о б  у ст а н о в л е н и и  св я зи . П о с л е  у с т а н о в л е н и я  с в я зи  в 
п о лн о м  о б ъ е м е  зе л е н ы й  и н д и к а то р  б у д ет  го р еть  п о сто ян н о .

П о  ою эн чан и и  п р о в ер к и  си с т е м ы  п о с л е  е е  в к л ю ч ен и я  п о яв и тся  « Н а ч а л ь н ы й  э к р а н »  (см . рис.

1.6 ) .

Примечание После завершения работы системы подождите не менее 15 секунд,
прежде чем перезапускать ее. Система пачностью выключена, когда свет 
кнопки питания на передней панели сменился с тусклого на яркий.
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2. Начало работы

рис. 1.6. 0 |кры 1нс «Начального экрана».

Страница 26 из 367

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



2. Нача.10 работы

С р азу  п о  о к о н ч ан и и  загр у зк и  П О  п о яв и тся  э к р а н  « В ы б о р  п р о ц е д у р ы » ,  к р о м е  с л у ч а е в , когда 
за д а н а  п р о ц е д у р а  по у м о л ч ан и ю .

В А и $ С Н 4 - 1 0 М В

5 1 е 11а п $ > ^
У1»к>п ЕпЬапсетегМ 8ум ет

рис. 1.7. ’)к*раи «Выбор процедуры».

П о с л е  в ы б о р а  л ю б о го  т и п а  п р о ц ед у р ы  на э к р а н е  « В ы б о р  п р о ц е д у р ы »  п о яв и тся  э к р а н  
« В ы б о р  х и р у р г а »  (к а к  п о к азан о  на ри с . 1.8).

Е сл и  с и с т е м а  п о  у м о л ч а н и ю  за п р о гр а м м и р о в а н а  на п ер ед н и й  сегм ен т , зад н и й  с е г м е н т  или 
к о м б и н и р о в а н н ы й  р е ж и м , э к р а н  « В ы б о р  п р о ц е д у р ы »  не п о я в и т с я , и с и с т е м а  п е р е й д е т  
н е п о с р е д с т в е н н о  к э к р а н у  « В ы б о р  х и р у р г а » ,  как  п о к азан о  на ри с . 1.8 н иж е.
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2 Начало
/7ТП7ТТ7П01

Шаг 1

С
Вы 6р«Тк хирурга

П ерейти к  хирургии

S ys te m  S e tt in g s

^  S y s te n iV F M l ^

О г. Вго1Мп 

О г. К > т  

От. 5 с о П  

О г. $т>тЬ

Шаг 2.

С П одтвердить

П рограм м ироа
•И И «

рис. 1.8. Экран «Выбор хирур1а».

Выбрать хирурга

Ч то б ы  за г р у зи т ь  за д а н н ы е  п о  у м о л ч а н и ю  п ар ам етр ы  си стем ы  и п ер ей ти  к э к р а н у  « Н а с т р о й к а » ,  н а ж м и т е  к н о п к у  
« П е р е й т и  к  х и р у р г и и »  и ли , чтобы  за гр у зи т ь  п ар ам етр ы  для  э т о го  х и р у р га  и п ер ей ти  к э к р а н у  « Н а с т р о й к а » ,  
к о с н и т е с ь  и м е н и  х и р у р га  в с п и ск е  д л я  е го  в ы д ел ен и я  и затем  в ы б ер и те  
« П о д т в е р д и т ь » .

1Ссл и кнопке 
шли обнаружены в с

П о р я д о к  с о зд а н и я  н о во го  ф а й л а  н а с т р о е к  х и р у р га  см . в р азд ел е  « У п р а в л е н и е  ф а й л а м и  н а с т р о е к  х и р у р га » .

Примечание У~ \  Есл и кнопка «Подтвердить» не активна, это означает, что один или несколько модулег'4 
не были обнаружены в системе и дальнейшая операция недопустима.

Страница 28 из 367

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



2. Нача.10 работы

Экран
«Настро йка»

Н а ж р а н е  « Н а с т р о й к а »  зад аю тся  н еко то р ы е  п а р а м е т р ы  п р о ц е д у р  и о с у щ е с т в л я е т с я  п о д го то в к а  с и с т е м ы  к 
в ы п о л н е н и ю  х и р у р ги ч е с к и х  п р о ц ед у р .

П р и  п ер в о м  о т о б р а ж е н и и  э т о го  э к р а н а  будет в ы д е л е н а  о п ц и я  « В с т а в ь т е  к ас с е т у » .

П р и  н е о б х о д и м о сти  в ы б ер и те  к о н к р етн у ю  м етодику , иглу, с те п е н ь , д и а м е т р  д л я  в и т р е к т о м и и , р азм ер  
эк с т р у д е р а  и ф р а гм е н т а ц и о н н у ю  иглу (д л я  за д н е го  с е г м е н т а )  д л я  т е к у щ е й  п р о ц ед у р ы .

Шаг1
П«|МДИИЙ с«гм#нг 

И гла д л я  ф и о н м о н а ч н и к а ̂ 1ииС199А0«Г Т)
И /А  наком ачн иа ̂ 0 4  ш т

О п арвц ион ная
—

Ист, е .( Т)
Ч ж л о  опар.( ^ Т)
Д ан . о п ар .С__ _̂_ о

Шаг 2.
^ _  ПоАТШОрДШЬ

П р о гр а м м и р о а
а н и с

®  — 0  й

рис. 1.9. Э кр ан  «М еню  истории  бо.1с ш и »  д т я  и ер ел н ею  сегм ента.
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2. Начало
т

Шаг1

(  20в*»д« о
И м it•ч k

^  20бМ1д«

• р а г м а т а ц и о и н а я  игла

^  20ваида

О л«рвциом м«я

Ист. б.

Ч и с л е  е п а р .

( ___________^ 'О
Д вн.«1И |к.С .

Шаг 2

20 б а н д *

рис. МО. 'З к р ан  «М еню  11С1 о р и 11 би.'1е ш и »  для  )ал н ею  се 1 м ента.
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2. Начаю работы

П арсдии й  о г ч а и т  

И гл* д д «  ф|ЖВ1 иио»и*п 1и к а

ЭВД11МЙ е*п**иг 
Д н а м л р

(  2 0 в « ч « о
И ш л м ь

(  а в « м « «

Ф|>чм1и1щи01И1М1

ТТп»рм^ип111Ш1

И е т .6 .

\

( о
Ч и сло  опор.

с ■ т)
Д а н . о п о р .

С ‘

рис. 1.11. >к'|)з1и «М еню  11С1ир|||| бо.1е{||||»  лли  кч1мб1т11роваиного реж им а.

П е р е й д и т е  к э т а п у  о тк р ы ти я  п акета , д л я  чего  в м е н ю  ч а с о в о г о  т и п а  в ы б е р и т е  « В с т а в ь т е  
к а с с е т у » .
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2. Начало работы

2.4. Начало новой процедуры

С и с т е м а  Стелларис у д о б н а  д л я  п о л ьзо в ател я . В п р о ц е с с е  в ы п о л н е н и я  т и п о в о й  п р о ц е д у р ы  к аж д ы й  
п о с л е д у ю щ и й  этап  в ы д е л я е т с я . О то б р а ж а е м ы е  н а  э к р а н е  д и с п л е я  этап ы  м о гу т  н еск о л ь к о  о т л и ч а т ь с я  в 
за в и с и м о с т и  о т  у с т а н о в л е н н ы х  на а п п ар ате  д о п о л н и т е л ь н ы х  ф у н к ц и й . П р и о р и т е т  э к р а н н ы х  и н с т р у к ц и й  в ы ш е , 
чем  у  и н с т р у к ц и й  э т о го  руковод ства .

т
О С Т О Р О Ж Н О ! П е р е д  началом процедуры убедитесь в наличии достаточного объема 

ирригационного раствора для проведения всей процедуры.

Q  „Примечание Убедитесь в надежности соединения комплекта трубок перед его подключением к
рукоятке и системе.

/. Настройка стерильного поля.

В с к р о й т е  о д н о р а зо в ы й  п ак ет  и п о м есз и те  е го  с о д е р ж и м о е  на с т е р и л ь н у ю  п о в е р х н о с т ь .

' -----  ̂ УбеПримечание * Убедитесь в там, что испо1ыуется соответствующий пакет для применяемого ре.усима.
Пакеты не будут работать с другими режимами. Пакеты имеют цветную .маркировку. Пакеты для переднего 
сегмента - зеленые и или светло-гапубые. Пакеты для заднего сегмента и комбинированного режима имеют 
цветовую .маркировку по качибру иглы: 20 0  - серый, 23 О - з&ченый и 25 О - синий.

Н а к р о й те  эк р ан  си с т е м ы  Стелларис с т е р и л ь н о й  п л ен к о й  д л я  э к р а н а  и з а к р е п и т е  е е  в в е р х н е й , н о  не в п е р е д н е й , 
ч асти  д и с п л е я  л и п ш й  л е н т о й , к ак  п о к а за н о  на р и с у н к е  ниж е.
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2, Начало работы

рис. 1.12. С '\ем а обк.<1ады ван и и  С1 ери.'1ь н ы м и  чехлам и .

1. Приклейте чехол для экрана в верхней части экрана. 2. Чехол хпя экрана. 
3. Чехол для пульта дистанционного управления для проведения хирург ии переднею

сегмента.
4. Чехол для пульта дистанционног о управления.

2. Настройка системы сбора жидкостей

П р и м е ч а и и е \ ^ ^  У бедит есь в  ы т ичии  дост ат очного объем а ирригационного  р а ст во р а  для  
проведения  процедуры. Во врем я проведения процедуры  следует  следит ь за  
уровн ем  раст вора.

В став ьте  к а с с е т у  д л я  м одуля  с тр у й н о й  ав то м ати к и  в с л о т  в  п ер ед н ей  ч асти  си с т е м ы  и 
у д е р ж и в а й т е  к ассету  д о  ее  п о л н о го  за х в а та  си стем о й . П о д св етк а  к о р п у са  к ассеты  п е р е с т а н е т  
м и гать  и б у д ет  о с т а в а ть с я  в к л ю ч е н н о й  при  зах вате  к ассеты  си с те м о й .

С и с т е м а  а в то м а т и ч е с к и  п р о в е р и т  с о с т о я н и е  ваку у м н о го  д а т ч и к а  и к а л и б р о в к и . П о д о ж д и те , 
п о ка  и н д и к а то р  в ы п о л н е н и я  п о к а ж е т  у с п е ш н о е  за в ер ш ен и е  э т о го  д е й с т в и я . Е сл и  с и с т е м а  не 
п р о ш л а
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2. Начало работы

п р о вер к у , бу д у т  п р ед л о ж ен ы  к о р р е к т и р у ю щ и е  д е й с т в и я . П о с л е  у с п е ш н о й  п р о в ер к и  к ассеты  эк р ан  
а в то м а т и ч е с к и  п е р ей д ет  к э тап ам  за п р а в к и  и н а с тр о й к и .

i. Подсоединение к системе соответствующих принадлежностей для 
проведения процедуры в переднем, зaднe t̂ сегментах или комбинироваином 
режиме.

Примечание При использоааиии пакета вентгиируе-мой воздушной форсированной инфузии (ЛЬ!)
обязатечьно подсоедините фичьтр обмена Жидкость Возду’Х к порту обмена Жидкость Воздух в 
передней части аппарата.

П о д р о б н ы е  и н с тр у к ц и и  п о  у с т а н о в к е  д л я  к аж д о й  к о н ф и гу р ац и и  н ах о д я тся  в  г л а в е  « П о д р о б н ы е  с п р а в о ч н ы е  
с в е д е н и я » . И с п о л ь зу й т е  сл е д у ю щ и й  с п и с о к  д л я  п е р е м е щ е н и я  к с о о т в е т с т ^ ю щ е й  с т р а н и ц е  и х и р у р ги ч е с к и м  
и н с т р у к ц и я м  п о  у с т а н о в к е  д л я  ж е л аем о й  к о н ф и гу р а ц и и .

З а д н и й  с е г м е н т  -

• В и т р э к т о м и я  - см . р азд ел  «Настройка и использование задней витрэктомии»

• О с в е щ е н и е  - см . р а зд е л  «Настройка и использование освещения»

• О б м ен  Ж и д к о с т ь /В о зд у х  - см . р азд ел  «Настройка и использование обмена Воздух/Жидкость»

• И н ъ е к ц и я  вязко й  ж и д к о сти  - см . р азд ел  «Настройка и использование контроля вязкой жидкости: введение»

• А с п и р ац и я  вязко й  ж и д к о сти  - см . р азд ел  «Рабочиережимы введения вязкой жидкости»

• Л и н е й н а я  и н ъ е к ц и я  ж и д к о с т и , л и н е й н ы й  в аку у м  - см . р азд ел  «Линейная экстракция»

• Ф р а г м е н т а ц и я  - см . р азд ел  «Настройка и использование фрагментации»

• Л а зе р н а я  ф о т о к о агу л я ц и я  - см . р азд ел  «Функция лазера»

П е р е д н я я  о б л а с т ь  -

• И р р и г а ц и я /а с п и р а и и я  - см . р азд ел  «Настройка ирригации/аспирации»

• Ф а к о э м у л ь с и ф и к а ц и я  - см , р азд ел  «Насзпройка факозмульсификации»

• 11лановая в и т р э к то м и я  п ер ед н его  с е г м е н та  - см . р азд ел  «Настройка плановой передней витрэктомии»

• В н е п л а н о в а я  в и т р э к то м и я  п ер ед н его  с е г м е н та  - см . р азд ел  «Настройка внеплановой передней витрэктомии»

К о а г у л я ц и я  -

• Ф и к с и р о в а н н а я  ко агу л я ц и я  - см . р азд ел  «Настройка и использование фиксированной коагуляции»

• Л и н е й н а я  ко агу л яц и я  - см . р азд ел  «Настройки и использование линейной коагуляции»

• К о м б и н и р о в а н н ы й  р еж и м  - см . р азд ел  «Насзпройка и использование комбинированной згроцедуры»
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2. Начало работы

Примечание Для фрагментации используется то же самое подключение к сети, что 
и для ультразвуковой рукоятки. В течение одного раза можно
использовать только одну функцию.

Примечание Е сли  при настройке включена линейная коагуляция или кнопка ножной
педат основного устройства (интегрированной) запрограммирована на 
коагуля1{ию, начните настройку, подключив коагуляционный шнур.

Д л я  п о л у ч е н и я  э к р а н н ы х  и н с т р у к ц и и  в ы б е р и т е  « П о к а з а т ь  э т а п ы »  на э к р а н е  « З а п р а в к а  н 
н а с т р о й к а » ,  п о с л е  ч его  о т о б р а зи т с я  сп и с о к  с  о п и с а н и е м  н е о б х о д и м ы х  э т а п о в  и 
а н и м а ц и о н н ы м и  к л и п ам и  по
и х  в ы п о л н е н и ю . М о ж н о  в ы б р ать  и в о с п р о и зв е с т и  м н о ж еств о  в и д е о р о л и к о в . Д о с т у п н ы  
с л е д у ю щ и е  в и д ео р о л и к и :

• П е р е д н и й  с е г м е н т  - « Ф а к о эм у л ь с и ф и к а ц и я » . « В и т р эк т о м и я »

• З а д н и й  с е г м е н т  - « И н ф у зи я  п о д  д а в л е н и е м » , « Г р а в и т а ц и о н н а я  и н ф у зи я » . 
« К о агу л я ц и я » .
« В и т р э к т о м и я » . « Ф р а г м е н т а ц и я » , « В в е д е н и е  В Ж » , « Э к с т р а к ц и я  В Ж » . « О с в е т и т е л ь » , 
« Б ы с т р о е  н а п о л н ен и е» , « З о н д  л а зе р н ы й  п рям ой  с  а с п и р а ц и е й »

• К о м б и н и р о в а н н ы й  р е ж и м  - « И н ф у зи я  п од  д а в л е н и е м » , « Г р а в и т а ц и о н н а я  и н ф у зи я » . 
« К о а гу л я ц и я » . « В и т р э к т о м и я » , « Ф р а гм е н т а ц и я » , « В в е д е н и е  В Ж » , « Э к с т р а к ц и я  В Ж » . 
« О с в е т и т е л ь » , « Б ы с т р о е  н а п о л н ен и е» . « З о н д  л а зе р н ы й  п р я м о й  с а с п и р а ц и е й » , 
« Ф а к о э м у л ь с и ф и к а ц и я » .
« В и т р э к т о м и я »

ОСТОРОЖНО/ А  . анимационных клипах этапов не показаны правила асептики.

4, Заправка и настройка

Примечание Система не обеспечивает обратную связь относитечьно наличия
шш отсутствия жидкости во вре.мя заправки. После каждой заправки и 
настройки осмотрите трубопровод и убедитесь в там. что он заполнен 
жидкостью без пузырьков. Повторите процесс заправки, если, 
трубопровод недостаточно заполнен .жидкостью.

П о с л е  в в е д е н и я  и зах в ата  к ассеты  а п п ар ато м , п о д со ед и н ен и я  в сех  п р и н а д л е ж н о с т е й , к ассеты  
с т р у б к а м и  и р у к о ято к  с и с т е м а  го то ва  к п р о ц ед у р е  н ап о л н ен и я  т р у б о к  и н а с т р о й к и . Ч то б ы  
п р и с т у п и т ь  к ф а зе  за п р а в к и  и н а с тр о й к и , в ы б ер и те  со о т в е тс т в у ю щ и е  о п ц и и  д л я  н ео б х о д и м о го  
с е г м е н т а . Д о с т у п н ы е  о п ц и и  о п и с а н ы  н и ж е.
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2. Нача.10 работы

Д л я  за д н е г о  с е г м е н т а :

• В ы б е р и т е  кн о п к у  « Б ы с т р о е  н а п о л н е н и е »  на э к р а н е  « З а п р а в к а  и  н а с т р о й к а » ,  что б ы  за п о л н и т ь  л е в ы й  и п р ав ы й  
т р у б о п р о в о д ы  с б а л а н с и р о в а н н ы м  с о л е в ы м  р а с т в о р о м , а затем  п р о т е с т и р у й т е  п н е в м а т и ч е с к и й  н о ж . В о  в р е м я  э т о го  
п р о ц е с с а  к р о н ш те й н  д л я  б у ты л и , о б е с п е ч и в а ю щ и й  г р а в и т а ц и о н н у ю  и н ф у зи ю , п о д н и м е тс я  д о  140 см  и ли  н и ж е, 
е с л и  м а к с и м а л ь н а я  в ы с о т а  п о то лк а  у с т а н о в л е н а  на зн а ч е н и е  н и ж е  140 см  д л я  п ер е д н е го
с е г м е н т а . Д л я  о п е р а ц и й  на зад н ем  с е гм е н те /в  к о м б и н и р о в ан н о м  р е ж и м е  к р о н ш те й н  д л я  б у т ы л и  п о д н и м е тс я  д о  
м а к с и м а л ь н о й  в ы со ты  п о то лк а , за п р о гр а м м и р о в а н н о й  в с и с т е м е . П р и  в о зд у ш н о й  ф о р с и р о в а н н о й  и н ф у зи и  
д а в л е н и е  п о д н и м е тс я  д о  103 мм Н §  д л я  за д н е го  с е г м е н т а / 1ю м б и н и р о в а н н о г о  р еж и м а .

• В ы б е р и т е  к н о п к у  « П о д г о т о в к а /Т е с т  В и т .»  д л я  а к т и в а ц и и  в ак у у м а  в  п р а в о с т о р о н н е й  а с п и р а ц и о н н о й  л и н и и  и 
т е с т и р о в а н и я  ф у н к ц и и  п н ев м ати ч еск о й  в и тр эк то м и и . В т е ч е н и е  э т о го  п р о ц е с с а  н ак о н е ч н и к  р у к о ятк и  д о л ж е н  б ы т ь  
п о гр у ж ен  в с б а л а н с и р о в а н н ы й  со л ев о й
р а с т в о р . П о с л е  н а п о л н е н и я  т р у б о к  э т а  к н о п к а  с т а н е т  к н о п ш й  « Т е с т  В и т » , к о то р ая  а к т и в и р у е т  т е с т и р о в а н и е  
п н е в м а т и ч е с к о го  н о ж а  б е з  а с п и р ац и и .

■ В ы б е р и т е  к н о п к у  « П о л г о т о в к а /Н а с т р .  У /3 »  д л я  а к т и в а ц и и  а с п и р а ц и и  в л ев о й  л и н и и  и н а с т р о й к и  
ф р а гм е н т а ц и о н н о й  р у к о ятк и . П ер ед  в ы бо р о м  э то й  о п ц и и  с л е д у е т  в с та в и т ь  э л е к т р и ч е с к и й  р азъ ем  на 
ф р а гм е н т а ц и о н н о й  р у к о ятк е  в  си с те м у  Стелларис и п о гр у зи т ь  н ак о н е ч н и к  р у к о ятк и  в с б а л а н с и р о в а н н ы й  со л е в о й  
р а с т в о р . П о с л е  н а п о л н е н и я  т р у б о к  э т а  к н о п к а  с т а н е т  кн о п к о й  « Н а с т р о и т ь  > 7 3 » , к о то р ая  а к т и в и р у е т  б о л ее  
к о р о тки й  ц и к л  а с п и р а ц и и  и н астр о й к и .

• В ы б е р и т е  к н о п к у  « Н а с т р .  д о п . р у к о я т к и »  д л я  а к т и в а ц и и  а с п и р а ц и и  с ц ел ью  за п о л н е н и я  л е в о й  а с п и р а ц и о н н о й  
л и н и и  с б а л а н с и р о в а н н ы м  со л евы м  р а ств о р о м . П о с л е  п ер во го  и с п о л ь зо в а н и я  п о с л е д у ю щ и е  ц и к л ы  за п р а в к и  бу д у т  
н е м н о го  короче.

Д л я  к о м б и н и р о в а н н о й  об.1 а с т и :

• В ы б е р и т е  к н о п к у  « Б ы с т р о е  н а п о л н е н и е »  на э к р а н е  « З а п р а в к а  и  н а с т р о й к а » ,  что б ы  за п о л н и т ь  л е в ы й  и п р ав ы й  
т р у б о п р о в о д ы  с б а л а н с и р о в а н н ы м  со л евы м  р а с т в о р о м , а  затем  п р о т е с т и р у й т е  п н е в м а т и ч е с к и й  н о ж . В о  в р ем я  это го  
п р о ц е с с а  к р о н ш те й н  д л я  б у ты л и , о б ес п е ч и в а ю щ и й  гр а в и т а ц и о н н у ю  и н ф у зи ю , п о д н и м е тс я  д о  140 см  и ли  н и ж е, 
е с л и  м а к с и м а л ь н а я  в ы со та  п о то л к а  у ста н о в л е н а  на зн а ч е н и е  н и ж е  140 см  д л я  п ер ед н его
с е г м е н т а . Д л я  о п е р а ц и й  на зад н ем  се гм е н те /в  к о м б и н и р о в ан н о м  р е ж и м е  к р о н ш те й н  д л я  б у т ы л и  п о д н и м е тс я  д о  
м а к с и м а л ь н о й  в ы со ты  п о то лк а , за п р о гр а м м и р о в а н н о й  в с и с т е м е . П р и  в о зд у ш н о й  ф о р с и р о в а н н о й  и н ф у зи и  
д а в л е н и е  п о д н и м е тс я  д о  103 мм H g  для  зад н его  с е г м е н т а / к о м б и н и р о в ан н о го  р еж и м а .

• В ы б е р и т е  к н о п к у  « П о д г о т о в к а /Т е с т  В и т .»  д л я  а к т и в а ц и и  в ак у у м а  в п р а в о с т о р о н н е й  а с п и р а ц и о н н о й  л и н и и  и 
т е с т и р о в а н и я  ф у н к ц и и  п н ев м ати ч еск о й  в и тр эк то м и и . В т е ч е н и е  э т о го  п р о ц е с с а  н ак о н еч н и к  ру к о ятк и  д о л ж е н  б ы ть  
п о гр у ж ен  в с б а л а н с и р о в а н н ы й  со л ево й
р а с тв о р . П о с л е  н ап о л н ен и я  т р у б о к  э т а  к н о п к а  с т а н е т  к н оп кой  « Т е с т  В и т » , которая  а к т и в и р у е т  т е с т и р о в а н и е  
п н е в м а т и ч е с к о го  н о ж а  без а с п и р ац и и .

• Р аб о та  к н о п к и  « П о л г о т о в к а /Н а с т р о й к а  у л ь т р а з в у к а »  о т л и ч а е т с я  в  за в и с и м о с т и  о т  то го , какая  у л ь тр азв у к о в ая  
р у к о ятк а  п о д к л ю ч е н а  к с и стем е .

• Ф р а г м е н т а ц и о н н а я  р у к о ятк а . В ы б ер и те  к н оп ку  « П о д г о т о в к а /Н а с т р .  У /3 »  д л я  а к т и в а ц и и  а с п и р а ц и и  в л е в о й  л и н и и  
и н а с т р о й к и  ф р а гм е н т а ц и о н н о й  ру ко ятки . П ер ед  в ы б о р о м
э то й  о п ц и и  с л е д у е т  в с та в и т ь  э л е к т р и ч е с к и й  р азъ ем  н а  ф р а гм е н т а ц и о н н о й  рую эятке в с и стем у  Стелларис и 
п о гр у зи т ь  н ак о н е ч н и к  р у к о ятк и  в
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2. Начало работы

с б а л а н с и р о в а н н ы й  со л е в о й  р аств о р . П о с л е  н а п о л н е н и я  т р у б о к  э т а  к н о п к а  с т а н е т  кн о п к о й  
« Н а с т р о и т ь  У /3 » , )«)торая а к т и в и р у е т  б о л ее  к о р о тки й  ц и к л  асп и р а ц и и  и н а с т р о й к и .

• У л ьтр азв у к о вая  ру к о ятк а . В ы б е р и т е  кн о п к у  « П о д г о т о в к а /Н я с т р . У /Ч »  д л я  з а п у с к а  н ап о л н ен и я  
и р р и г а ц и о н н о й  и л е в о й  а с п и р а ц и о н н о й  л и н и й  и п о сл е д у ю щ е й  н а с т р о й к и  у л ь тр азв у к о в о й  р у к о ятк и  
и в а к у у м н о го  т е с т а . В о  врем я  э т о го  п р о ц е с с а  у р о в е н ь  буты ли  с в /в  ж и д к о с т ь ю  п о д н и м е тс я  д о  140 
см  и ли  с и с т е м а  бу д ет  и сп о л ьзо в ать  д а в л е н и е  73 м м  H g в сл у ч а е  п р и м е н е н и я  АР1. И р р и г а ц и о н н у ю  
и а с п и р а ц и о н н у ю  л и н и и  н ео б х о д и м о  п о д к л ю ч и ть  к у л ьтр азв у к о в о й  р у к о ятк е , п р и с о е д и н и в  
т е с т о в у ю  к а м е р у  к н а ш н е ч н и к у  у л ьтр азв у к о в о й  ру ко ятки . П о с л е  за п р а в к и  л и н и и  э т а  к н о п к а  
и зм е н и т с я  н а  к н о п к у  « Н а с т р о и т ь  У /3 » , ю т о р а я  а к т и в и р у ет  б о л ее  к о р о тки й  ц и к л  а с п и р а ц и и  и 
н а с т р о й к и  б е з  в а к у у м н о го  те с т а .

рис. 2.1. С хем а подк;Ж1ЧСИИЯ 11рр111ац|10ИниГ| и асп ирац и онн ой  л и н и и  к  у л ь тр а  1вуковой р у кояткч .

I. Рукоятка для ирригацнн/аспирации. 2. Аспирационный патрубок.

3. Трехходовый запорны й краник. 4 . Шприц.

5. И ррига1 1ионный патрубок. 6. Охваты ваю щ ий переходник Люэра.

• В ы б е р и т е  к н о п к у  « Н я с т р .  д о п . р у к о я т к и »  д л я  ак ти в ац и и  а с п и р а ц и и  с ц е л ь ю  за п о л н е н и я  л ев о й  
а с п и р а ц и о н н о й  л и н и и  с б а л а н с и р о в а н н ы м  с о л е в ы м  р аств о р о м . П о с л е  н а п о л н е н и я  т р у б о к  л и н и и  
п о с л е д у ю щ и е  ц и к л ы  н ап о л н ен и я  т р у б о к  б у д у т  н е м н о го  короче.

Д л я  п е р е д н е г о  с е г м е н т а :

• В ы б е р и т е  к н о п к у  « З а п р а в к а  и н а с т р о й к а »  на э к р а н е  « З а п р а в к 'а  н  н а с т р о й к а »  д л я  зап у ск а  
н а п о л н е н и я  и р р и г а ц и о н н о й  и л е в о й  а с п и р а ц и о н н о й  л и н и й  и п о с л е д у ю щ е й  н астр о й к и  
у л ь тр азв у к о в о й  р у ш я т к и  и в а к у у м н о го  т е с т а . В о  в р ем я  это го  п р о ц е с с а  у р о в е н ь  бу ты л и  с
в /в  ж и д и )с т ь ю  п о д н и м е тс я  д о  100 см  и ли  с и с т е м а  бу д ет  и сп о л ьзо в ать  д а в л е н и е  73 м м  H g  в с л у ч а е  
п р и м е н е н и я  АР1. И р р и г а ц и о н н у ю  и а с п и р а ц и о н н у ю  л и н и и  н е о б х о д и м о  п о д к л ю ч и ть  к 
у л ьтр азву ю зво й  р у к о ятк е , п р и с о е д и н и в  те с т о в у ю  к ам ер у  к н ако н еч н и ку  у л ьтр азв у к о в о й  ру ко ятки . 
П о с л е  н а п о л н е н и я  л и н и и  э т а  к н о п к а  и зм е н и т с я  на кн о п к у  « Т о л ь к о  н а с т р о й к а » ,  ю эторая 
а к т и в и р у е т  б о л е е  к о р о тки й  ц и к л  а с п и р а ц и и  и н а стр о й к и  б е з  в ак у у м н о го  т е с т а .

• В ы б е р и т е  к н о п к у  « Т о л ь к о  з а п р а в к а »  на э к р а н е  « З а п р а в к а  н  н а с т р о й к а »  д л я  за п у с к а  за п р а в к и  
и р р и г а ц и о н н о й  и л е в о й  а с п и р а ц и о н н о й  л и н и й  и п о с л е д у ю щ е го  в ак у у м н о го  т е с т а . И р р и г а ц и о н н у ю  
и а с п и р а ц и о н н у ю  л и н и и  н ео б х о д и м о  п о д к л ю ч и ть  к  у л ьтр азв у ко в о й  ру к о ятк е .
п р и с о е д и н и в  т е с т о в у ю  к ам ер у  к н ако н еч н и ку  у л ьтр азв у к о в о й  р у коятки . В о  в р ем я  э т о го  п р о ц е с с а  
у р о в е н ь  б уты ли  с  в /в  ж и д к о с т ь ю  п о д н и м е тс я  д о  100 см  или с и с т е м а  бу д ет  и с п о л ь зо в а ть  д а в л е н и е  
в с л у ч а е  п р и м е н е н и я  АР1. П о с л е  н а п о л н е н и я  л и н и и  э т а  к н о п к а  а к т и в и р у е т  б о л е е  к о р о тки й  ц икл
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а с п и р а ц и и  б е з  в а к у у м н о го  те с т а .

В ы б е р и т е  « П о д г о т о в к а /Т е с т  В н т .»  д л я  ак ти в ац и и  а с п и р а ц и и  и т е с т и р о в а н и я  п н е в м а т и ч е с к о го
н о ж а.

В п е р ед н ем  д о м е н е  п у л ьт  д и с т а н ц и о н н о г о  у п р а в л е н и я  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь зо в а н  д л я  а к т и в а ц и и  
ф у н к ц и й  в о к н е  « З а п р а в к а  и н а с тр о й к а»  н а  эк р а н е  н а с т р о й к и . К н о п к и  п у л ьта  д и с т а н ц и о н н о г о  
у п р а в л е н и я  В В Е Р Х /В Н И З  и сп о л ь зу ю тся  д л я  п ер е м е щ е н и я  с т р е л к и  и в ы б о р а  п а р а м е т р о в  в о к н е  
« З а п р а в к а  и н ас т р о й к а » :
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2. Начало работы

П<игип»»ть с»счч>'Павт»п»|»п1 1 ть

^  З а п р а в к а  и  ^  
^  н а с т р о й к а  ^

^ о л ы с о  а а п р а а 1 и ^

С )
О кно «Заправка и настройка» на экране 

«Настройка»

рис. 1. 13. О кно  « З ап р авк а  к настройк*а».

1. Кнопка «Ввод». 2. Кнопка «Вверх». 3. Кнопка «Вниз».

Н а ж а т и е  кн о п к и  « В в о д »  на п ульте д и с т а н ц и о н н о г о  у п р а в л е н и я  а к т и в и р у е т  в ы б р а н н у ю  ф у н к ц и ю , у к а за н н у ю  
стр ел к о й .

С р азу  п о с л е  з а п у с к а  н ап о л н ен и я  т р у б о к  и н а с т р о й к и  с п о м о щ ь ю  л ю б о й  и з э т и х  о п ц и й  о т о б р а з и т с я  к н о п к а  
« О т м е н а » . П р и  в ы б о р е  к н о п к и  « О тм е н а »  п р о ц е с с  н ап о л н ен и я  и н а с т р о й к и  н е м е д л е н н о  о с т а н о в и т с я .

В х о де  за п р а в к и  и н а с т р о й к и  в н и ж н ем  л ев о м  углу  э к р а н а  о т о б р а ж а е т с я  и н д и к ато р  в ы п о л н е н и я , у к а зы в а ю щ и й  на 
с о с т о я н и е  ц и к л а  з а п р а в к и  и н астр о й к и .

Е сл и  с и с т е м а  не п р о ш л а  те с т и р о в а н и е  за п р а в к и  и н а с тр о й к и , н а  эк р а н е  о т о б р а зя т с я  со в е т ы  о т н о с и т е л ь н о  
к о р р ек ти р у ю щ и х  д е й с т в и й .

Страница 39 из 367

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



p��\�]�8�������3

8z	5�C�¬I5&�55�e

LMNNNOP�Q��RNSM�TNUP

O V � U �QMNOWXNQ

Q �� �� $ � � # Y � � ��

k_ �>; 9 : �8 K \ 9 �8 :8 _

#	�!���&	�� �D	���2��"

#�������	�I 	���"

I&��"����"��$&� �&� ;

a)=O A�=���&@?

: #�&���*�#>�” ;

���"� � "�� "� ;&�����5 l¨ 	 � � 	 �&	 � �� u�	�����&	0"� # � � � � � � � � � � � � � � �) � 	 � 	 � � �  � '	 � � �! � �
������d�	"

��� @�����	���0���������%��

•N�ˆ �^ � #8�]���#$�G�%\�ˆ ]�O	�:� ����'�E�:� ��	�E�O[� +��;	�	=]�		3i� ;8: �
	��+�8	�	�:� ��������8�� 	�!���O�������:���[� '���� '�� :� ��������:��� �
	�i�;��!:� '	�����J8���[� �����+��;!��'8:�F� �+�!	�!�F��� +��'�!�� �
� ����' ���'�	�C�+�E��	���

# � � � � � $ � � �N � � ! � � ' 	 � � � N � � �  � ' 	 � � 	 �& � � �� � 	 � � � � � & � � � � � � � � 	 � 	 � � � � 	 � � 4 � �& � � � � � � � � � � � &�

� � � � � � � � $ � � � � $ � ! � 4 � �& � � $ � A&� 	 � $ "� D � !� � ) � � � � '$ � * � 	 � 	 � � � ) � � � � � � � � 4 * � � � � � � $ 4 � � � � � � � � � � �

� � % � � � 5 # � � � � � � � & � � � � $ � ! � � 0 "

��� �]�	�� � � n v � � Œ!8�� 	�� +��'�;�	3� ��+��'��� �� 	�!���O��� !�!�� 3[� ��	�E�� �
 •���E���� '���L��� ������8F����'������;���	�;�!��+	3�

8��	��%	�����'�H.-


